
SEQUENZA LAVAGGIO SISTEMI VENOSI (C.V.C. / P.I.C.C. / MIDLINE) 

1. Disinfezione superfici 2. Preparazione materiale  3. Igiene mani 4. Preparazione campo 

sterile con tecnica no-touch  

5. Guanti non sterili 

 

6. Aspirazione soluzione 

fisiologica 

7. Disinfezione raccordo 

luer-lock 

8. Controllo funzionamento 

catetere in aspirazione 

9. Lavaggio con tecnica 

pulsata 

10. Collegamento linea 

infusiva  o chiusura  

 

   
11. Smaltimento materiale 12. Igiene mani  

 
 


